
Сегодня мы продаем, поддерживаем и обслуживаем оборудование лабораторной 

диагностики, приборы экспресс-диагностики критических состояний и  линию ультразвуковых 

диагностических систем и видеоэндоскопического оборудования, которые удовлетворяют 

самым высоким требованиям. Наличие сервисных центров на всей территории присутствия, 

возможность оперативного консультирования и обучения медицинского персонала делает 

компанию «МедТехСити» надежным партнером, ориентированным на долгосрочное 

сотрудничество. 
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http://medtehcity.ru/express-diagnosis/
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Перед использованием монитора внимательно прочитайте данное 

руководство и сохраните его для последующего обращения.

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Внимание 

Это изделие класса А. В бытовой среде данное изделие 

может вызвать радиопомехи, что потребует от потребителя 

принятия адекватных мер. 
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1. Меры предосторожности для обеспечения безопасности   

 

1.1. Перед использованием 

 

1) Перед использованием монитора внимательно прочитайте 

данное руководство и сохраните его для последующего 

обращения. 

2) Соблюдайте меры предосторожности, указанные на 

компонентах и в руководстве. 

3) Следует соблюдать правила эксплуатации и использования 

устройства. 

4) Установка и настройка устройства должны выполняться 

квалифицированными специалистами. 

 

1.2. Электробезопасность 

 

1) Устройство должно быть оснащено источником питания 

переменного тока. Следует проверить соответствие мощности и 

нагрузки номинальным электрическим характеристикам 

устройства.  

2) Следует использовать трехжильный заземляющий кабель 

питания. Подключите кабель питания к заземленной розетке и 

убедитесь, что кабель питания правильно заземлен. В противном 

случае это может привести к поражению электрическим током или 

травме 

3) Сначала подсоедините кабель питания к устройству, а затем 

подключите его к розетке. Не кладите на кабель питания никаких 

предметов. 

4) Перед чисткой, техническим обслуживанием или в случае не 

использования убедитесь, что кабель питания отключен от 
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электрической розетки. В противном случае это может привести к 

поражению электрическим током или травме. 

5) Не используйте устройство, если кабель питания поврежден или 

устройство разбито. В таком случае обратитесь к 

квалифицированному персоналу для проверки. В противном 

случае это может привести к поражению электрическим током или 

возгоранию. 

6) При подключении или отключении устройства не прикасайтесь к 

нему мокрыми руками. В противном случае это может привести к 

поражению электрическим током или травме. 

7) Следует разместить силовой кабель аккуратно, чтобы избежать 

возможности спотыкания об него, натяжения или контакта с 

горячей поверхностью. 

8) Не проливайте жидкость на устройство. Если в устройство попала 

жидкость или твердое вещество, отключите устройство от сети и 

попросите квалифицированный персонал протестировать его. 

9) Не прикасайтесь к панели питания внутри терминала, когда 

устройство находится под напряжением. В противном случае это 

может привести к поражению электрическим током или травме. 

10) Не отсоединяйте силовой кабель при использовании. В противном 

случае кабель питания может быть поврежден из-за удара 

электрическим током. 

11) Отключите кабель питания от розетки, если вы не используете 

устройство в течение длительного времени. В противном случае 

это может привести к перегреву или возгоранию из-за пыли, удара 

электрическим током или утечки тока. 

12) Не прикасайтесь к панели питания сразу же после отключения от сети 

питания во избежание поражения электрическим током или получения 

травмы 
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. 

1.3. Погрузка/разгрузка, установка, размещение 

 

1) При разгрузке/погрузке или хранении устройства в оригинальной 

упаковке, не складывайте их друг на друге в большем количестве, 

чем указано на картонных коробках  

2) При размещении или установке устройства соблюдайте 

осторожность, чтобы не уронить прибор. Это может привести к 

повреждению устройства или травме. 

3) Не размещайте устройство во влажных и пыльных местах. В 

противном случае это может привести к утечке или травме. 

4) Не устанавливайте устройство в местах, где нет циркуляции 

воздуха или достаточно свободного места. В противном случае 

это может привести к возгоранию из-за высокой температуры 

внутри устройства. 

5) Не кладите устройство лицевой стороной вниз. Это может 

привести к повреждению экрана. 

6) Не кладите жесткие предметы на ЖК-экран, это может привести к 

появлению царапин или повреждению поверхности экрана. 

7) Не оставляйте рядом с устройством свечи, сигареты или 

нагревательные приборы. Это может привести к возгоранию. 

8) Кабель питания и устройство должны находиться как можно 

дальше от нагревательных приборов. В противном случае 

возможно поражение электрическим током или возгорание. 

9) Храните полиэтиленовые пакеты в недоступном для детей 

месте. В противном случае это может стать причиной 

серьезных травм (удушья) для детей. 

10) Избегайте чрезмерного нажатия на устройство, например, 

падения или удара. 

11) Избегайте контакта с острыми предметами, которые могут 

поцарапать экран. 
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1.4. Защита ЖК-экрана 

 

1) Когда устройство перемещается из низкотемпературной среды в 

высокотемпературную среду или температура в помещении 

быстро повышается, это может привести к конденсации внутри 

или снаружи устройства. В этом случае не используйте 

устройство, пока не исчезнет конденсация. В противном случае 

это может привести к повреждению устройства. 

2) На экране могут появиться битые пиксели - светлые или темные 

точки. Это происходит из-за свойства самого устройства, не 

относящегося к качеству устройства. 

3) Подсветка имеет определенный срок службы. Когда экран 

начинает тускнеть, обратитесь к производителю. 

4) Не нажимайте слишком сильно на поверхность или край экрана. 

Это может привести к повреждению экрана. 

5) Не используйте острые предметы, такие как ручка или карандаш, 

чтобы сделать отметку на экране или надавить на экран. Это 

может привести к повреждению экрана.  

6) Переключение изображения после длительного отображения 

одного изображения может вызвать появление теней. 

Используйте экранную заставку или таймер, чтобы избежать 

продолжительного отображения одного и того же изображения 

 

1.5. Меры защиты 

 

1) Не разбирайте и не модифицируйте модуль индикации во 

избежание возможных рисков, таких как поражение 

электрическим током, повреждение электронных компонентов, 

экрана или загрязнений. Кроме того, такого рода операции могут 

привести к возгоранию из-за нагревания компонентов. Модуль 
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индикации, разобранный или модифицированный пользователем, 

не подлежит техническому обслуживанию. 

2) Если экран разбит, будьте осторожны при обращении со стеклом, 

чтобы не порезать пальцы. 

3) Следует избегать контакта с жидкостью, просочившейся из 

разбитого ЖК-экрана. Если жидкость попадет на руки или одежду, 

следует немедленно смыть ее мылом или спиртом, а затем 

промыть проточной водой. Если жидкость попадет в глаза, 

необходимо немедленно промыть их чистой водой в течение как 

минимум 15 минут и обратиться к врачу, если это необходимо 

 

1.6. Другие указания 

 

1) Если устройство выдает любой странный шум, дым или запах, 

следует немедленно отключить кабель питания от розетки. В 

противном случае это может привести к поражению 

электрическим током или возгоранию. 

2) Если устройство упало или поврежден корпус, следует выключить 

питание и отсоединить кабель питания. В противном случае это 

может привести к поражению электрическим током или 

возгоранию.  

3) Не пытайтесь переместить устройство, потянув за кабель питания 

или сигнальные провода. Это может привести к поражению 

электрическим током или повреждению устройства из-за 

повреждения кабеля. 

4) Следует проверить, что вентиляционные отверстия в корпусе не 

заблокированы. Это может привести к возгоранию из-за 

повышения внутренней температуры. 

5) Не ставьте на устройство чашку или другие предметы. Это может 

привести к повреждению или поражению электрическим током из-

за попадания воды в устройство. 

6) Не допускайте, чтобы дети залезали на устройство. Это может 

привести к падению устройства и травмам. 
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7) Это устройство является электронным устройством и 

подлежит утилизации.  

 

1.7. Предупреждение 

 

1) Учитывая опасность поражения электрическим током, только 

квалифицированный персонал имеет право вскрывать 

устройство. 

2) Совет: Подготовьте замену для случаев аварийных 

ситуаций во время использования.  

3) При применении в медицинских целях проконсультируйтесь с 

квалифицированным персоналом, чтобы проверить 

эффективность оборудования и соединительных кабелей. 
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2. Руководство по установке 

 

2.1.  Пользовательский интерфейс 

 

 

 

 

1) Входной сигнал VGA: 

 

 

 

Порт VGA, описание: 

 

Конта

кт 

Описание Конта

кт 

Описание Конта

кт 

Описание 

1 Красный видео 6 Красный видео 11 ID0/RES 

2 Зеленый видео 7 Зеленый видео 12 SDA 

3 Синий видео 8 Синий видео 13 HSync 

4 ID2/RES 9 NC 14 VSync 

5 Земля 10 Земля 15 SCL 
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2) Входной сигнал DVI-D: 

 

 

DVI-D, описание： 

 

Конт

акт 

Описание Конт

акт 

Описание Конт

акт 

Описание 

1 Данные TMDS2- 9 Данные TMDS 1- 17 TMDS Data0- 

2 Данные TMDS2+ 10 Данные TMDS1+ 18 TMDS Data0+ 

3 Экран для 

данных TMDS 

2/4  

11 Экран для 

данных 

TMDS 1/3  

19 Экран для 

данных 

TMDS 0/5  

4 NC 12 NC 20 NC 

5 NC 13 NC 21 NC 

6 Такты DDC 14 Питание +5В  22 Экран для 

тактов 

TMDS 7 Данные DDC  15 Земля (или +5В) 23 Такты TMDS + 

8 NC 16 Датчик "горячего" 

подключения 

24 Такты TMDS - 
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3) Входной сигнал  S-Video: 

 

S-Video, описание 

 

Конта

кт 

Описание Конта

кт 

Описание 

1 Земля （Y） 3 Y Яркость 

2 Земля （C） 4 C Цвет 

 

Руководство пользователя к медицинскому монитору 

 

4) Входной сигнал BNC: 

 

 

BNC, описание： 

 

Конта

кт 

Описание Конта

кт 

Описание 

1 Сигнал  2 Земля 
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5) Входной сигнал 

USB: 

 

 

 

USB, описание： 

Конта

кт 

Описание Конта

кт 

Описание 

1 ПИТАНИЕ 2 ДАННЫЕ- 

3 ДАННЫЕ+ 4 ЗЕМЛЯ 

 

6） Сигнал последовательного ввода RS232: 

 

 

Интерфейс последовательной передачи данных  

 

Конта

кт 

Описание Конта

кт 

Описание Конта

кт 

Описание 

1 NC 2 RXD 3 TXD 

4 NC 5 ЗЕМЛЯ 6 NC 

7 NC 8 NC 9 NC 
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7) Порт питания постоянного тока 24В. Установка, направление, описание 

(при подключении к сети питания гладкая сторона со стрелкой должна 

быть сверху！) 

  

 

2.2. Инструкции по установке 

 

1) Подсоединить один конец сигнального кабеля к монитору и 

зафиксировать. Подсоединить другой конец кабеля к оборудованию; 

2) Подключить один конец адаптера питания Mini DIN к порту 

питания, другой конец адаптера подключить к 

сигнальному интерфейсу оборудования. 

3) Подать питание на устройство; 

4) Включить оборудование. 

2.3. Инструкции по использованию экранного меню (OSD) 

 

2.3.1. Элементы экранного меню  

 

1) Кнопки на панели (все кнопки сенсорные, кроме кнопки 

питания) 

КОНТАКТ выход 

ЗЕМЛЯ 

+24В 
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ОПИСАНИЕ: 

 

1 SOURCE Выбор сигнала 

2 MODE Выбор гаммы 

3 MENU Сенсорное меню/выбор 

4 UP ВЕРХ/увеличение 

5 DOWN ВНИЗ/уменьшение 

6 EXIT Выход и возврат 

7 POWER Питание (вкл./выкл.） 

2) Настройка экранного меню 

a). Нажмите кнопку MENU для вызова экранного меню. Нажмите 

кнопку MENU для перехода в подменю или пункт меню экранного 

меню. 

б) Нажмите кнопки UP и DOWN для просмотра главного меню. 
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в) Нажмите кнопки UP или DOWN  для настройки выбранных 

функций. 

г) Нажмите кнопку EXIT для выхода и сохранения. Если необходима 

настройка любой другой функции, повторите  шаги 2 и 3 для 

выбора и настройки функции 

д) Нажмите кнопку MODE для перехода в режим гаммы. 

f) Нажмите кнопку SOURCE для выбора экранного меню. 

3) Восстановление заводских настроек 

После настройки, выберите SET в главном меню , затем 

выберите EXIT в подменю для восстановления заводских настроек. 

4) Быстрые клавиши 

 

Позиция Функция Инструкции 

 

Auto 

Автоматическая 

настройка изображения, 

горизонтального/вертикал

ьного положения, фазы и 

времени 

Без использования меню удерживайте 

кнопку EXIT в нажатом состоянии 

(только для входных сигналов VGA） 

для автоматической настройки 

положения изображения. 

 

GAMMA Mode 

Меню активного 

режима ГАММЫ 

Без использования меню удерживайте 

кнопку MODE в нажатом состоянии для 

активации режима ГАММЫ. 

 

Input Source 

 

Меню источника сигнала 

Без использования меню нажмите на 

кнопку SOURCE 

для активации меню выбора сигнала. 
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2.3.2. Главное меню 

 

 

 

MEDICAL DISPLAY  - МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ, VER 2.0 – ВЕРСИЯ 2.0, 

PICTURE  - ИЗОБРАЖЕНИЕ, GAMMA – ГАММА, DISPLAY – ДИСПЛЕЙ, 

COLOR – ЦВЕТ, OSD – СЕНСОРНОЕ МЕНЮ, SETTING – НАСТРОЙКИ, 

Brightness – Яркость, Contrast – Контрастность, Blacklevel – Уровень 

черного, Saturation – Насыщенность, Hue – Оттенок, Sharpness- Резкость 

Руководство пользователя к медицинскому монитору  

Главное 

меню 

Подменю Пункты подменю Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изображе

ние 

Яркость 0-100 50 

Контрастность 0-100 50 

Уровень черного 0-100 50 

Пункт главного меню Пункт подменю Информация о версии 

Текущее разрешение Тип входного сигнала 
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Изображе

ние 

Насыщенность 0-100 50 

Оттенок 0-100 50 

Резкость 0-100 50 

 

ГАММА 

ЛИНЕЙНАЯ/ГАММА1.8/ГАММА2.0/ГАММА2.2/ 

ГАММА2.4/ГАММА2.6/DICOM/ПОТРЕБИТЕЛЬ1/ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ2/ПОТРЕБИТЕЛЬ3/ПОТРЕБИТЕЛЬ4 

 

ГАММА2.2 

 

 

 

Дисплей 

Авторегулировка (VGA signal） NA 

Форматное соотношение 16:9/4:3/авто/весь/1:1/пользовательск

ая настройка 

авто 

Г. Ширина（аналоговый 

сигнал） 

1-1920 1920 

В. Высота（аналоговый сигнал) ）1-1200 1200 

Положение по горизонт. 

аналоговый сигнал） 

NA NA 

Положение по вертикали 

(аналоговый сигнал) 

）NA NA 

Такт (аналоговый сигнал） NA NA 

Фаза (аналоговый сигнал） 0-255 NA 

 

 

Цвет 

Автоматическая регулировка цвета (аналоговый сигнал） NA 

Цветовая температура Стандарт/ Холодная/ 

Теплая/Пользовательская настройка 

Стандарт 

Красный 0-255 128 

Зеленый 0-255 128 

Синий 0-255 128 

Экранное 

меню 

(OSD) 

Язык Китайский/ Английский Английский 

Прозрачность Высокая/Средняя/Низкая/ВЫКЛ ВЫКЛ 

Время отображения экранного 

меню 

10с/20с/30с/40с/50с/ 

60с 

20с 

 

Настрой 

ки 

Обновление программы 

 

  

NA 

USB плеер NA 

Сброс NA 

Автопоиск сигнала Вкл/Выкл Вкл 

Источник сигнала VGA/DVI/SDI/VIDEO/ S-VIDEO DVI 
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3.  Обслуживание пользователей 

 

Следите за чистотой ЖК-монитора и проветривайте помещение, где 

работает монитор. По причине высокого напряжения только 

квалифицированный персонал имеет право вскрывать прибор. В 

нижней части корпуса имеется защитная пломба от 

несанкционированного вскрытия. При ее повреждении мы не 

можем предоставить бесплатное техобслуживание. 

 

3.1.  Выявление и устранение неисправностей 

При возникновении небольших проблем с монитором, с которыми может 

справиться квалифицированный техник, пожалуйста, решите их, 

обратившись к таблице «Поиск и устранение неисправностей».  

Остальные неисправности должна устранять компания производитель. 
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Неисправность Возможная причина неисправности / способы 

устранения  

Индикатор питания не 

горит 
* Монитор выключен. 

* Силовой кабель не подсоединен. 

Плохое изображение * Настройте яркость и контрастность. 

* Настройте другой режим цветовой гаммы. 

Мерцание или волнистое 

изображение 
* Помехи, вызываемые другим электрооборудованием. 

* Сигнальный кабель плохо зафиксирован. 

Индикатор питания горит, 

но изображение 

отсутствует 

 

* Компьютер выключен. 

* Нарушение соединения с графической картой 

компьютера. 

* Неправильное соединение сигнального кабеля 

монитора с компьютером.  

* Проверьте штыревую часть сигнального кабеля на 

отсутствие деформации контактов. 

* Обратите внимание на индикатор, нажимая на 

клавишу Caps Lock на клавиатуре; убедитесь, что 

компьютер работает нормально. В противном случае 

перезагрузите компьютер. 

Отсутствие цвета 

(красного, зеленого и 

синего) 

* Проверьте сигнальный кабель монитора на 

отсутствие деформации контактов. 

Изображение на экране 

расположено не по центру 

или неподходящий размер 

* Выполните автоматическую настройку 

отображаемого изображения. 

Цветовая аберрация 

изображений 
* Выполните настройку красного, зеленого, синего 

цвета или заново выберите цветовую температуру. 

Низкая яркость монитора 

* После использования монитора в течение длительного 

времени яркость изображения будет снижаться. Если 

это будет мешать работе, отправьте монитор в 

уполномоченный сервисный центр для его 

технического обслуживания. 

* Проверьте, не установлены ли яркость и контрастность 

на минимум. 
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О ремонте в течение гарантийного периода 

Гарантийный период составляет 1 год и начинается со дня подписания Договора 

купли-продажи. Гарантия будет отсутствовать при возникновении следующих 

обстоятельств:  

• Повреждения, вызванные пожаром, ветром, наводнением и другими 

стихийными бедствиями.  

• Неисправности, вызванные невнимательностью и ошибками при 

работе. 

• Произведен ремонт или изменена конструкция продукта не нашей 

компанией. 

 

3.2. Требования к чистке 

 

Регулярная чистка способствует хорошему состоянию прибора и 

продлевает время эксплуатации. 

 

3.2.1. Обратите внимание: 

 

1) Выберите хорошо освещенное место для уборки 

прибора. 

Искажение изображения по 

горизонтали или вертикали 
* Выполните автоматическую настройку. Необходим 

режим полного экрана. 

 

 

Изображение отсутствует 

* Проверьте подачу электропитания 

* Проверьте источник сигнала 

* Проверьте сигнальные провода и соединение 

Неверное отображение 

изображения 
* Проверьте формат источника сигнала 

* Настройка с помощью кнопки сенсорного экрана 

Изображение размыто или 

искажено * Проверьте надежность соединения, заземление и т.д. 
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2) Выключите прибор перед уборкой. В противном случае это 

может привести к поражению электрическим током или 

возгоранию. 

3) Используйте слегка влажную мягкую ткань, чтобы 

протереть корпус или экран устройства. Не распыляйте 

очищающее средство или воду непосредственно на 

поверхность прибора, т.к. это может привести к 

потемнению или структурной деформации.  

4) Не распыляйте очищающее средство непосредственно 

на поверхность экрана, т.к. очищающее средство или 

вода могут проникнуть в прибор через поляризатор. 

5) Используйте специальное очищающее средство. Некоторые 

вещества могут спровоцировать коррозию поляризатора.  

6) Не используйте влажную ткань для протирания вилки сетевого 

шнура, т.к. это может привести к утечке тока или возгоранию. 

7)  Не используйте бензол, спирт, растворители, средства от 

насекомых, масло или пенящиеся средства для очистки, 

т.к. это может испортить внешний вид прибора. 

 

 

3.2.2.  Инструменты для чистки 

 

1) Используйте продувочные приспособления (груши 

для выдувания пыли, чистящие «ушки») 

2) Используйте гигроскопическую вату, мягкую и гладкую ткань 

или специальную ткань для очистки ЖК-поверхностей. 

3) Протрите устройство при помощи воды или специального 

очищающего средства для ЖК-поверхностей. 

4) Перед применением некоторые очищающие средства 

необходимо разбавить. Следуйте соответствующим 

инструкциям. 
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3.2.2. Чистка 

 

 

1) С помощью приспособлений для выдувания пыли удалите 

пыль с поверхности ЖК-экрана, убедитесь в отсутствии 

прилипшей грязи и частиц на мониторе.  

2) С помощью влажной ткани протрите устройство, двигаясь от 

центра к краям. При наличии стойких пятен используйте 

специальное очищающее средство для жидкокристаллических 

поверхностей. 

3) После уборки протрите ЖК-экран сухой тканью при наличии на 

нем влаги 

 

 

 

3.3.  Заявление 

 

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих 

случаях: 

 

1) Возникновение неисправности из-за неадекватной 

или  неправильной эксплуатации.  

2) Изменение или замена структуры или конструкции 

прибора.  

3) Наличие царапин, повреждений или трещин на ЖК-

экране, появившихся вследствие транспортировки, 

установки и в период использования.  
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4) Повреждение поверхности монитора при осуществлении 

транспортировки, установки и в период использования. 

5) Разборка прибора пользователем. 

 

 

3.4.  Негарантийный ремонт 

 

1) Производитель оказывает платные ремонтные услуги по 

истечении гарантийного срока товара или при условиях 

пункта 4.3. 

2) Стоимость ремонта включает замененные детали, 

сырьевой материал, затраты на лабораторию и 

трудозатраты.  

3) Цена подтверждается производителем до осуществления 

ремонта. 

 

3.5. Транспортировка 

 

Если в процессе транспортировки прибор нуждается в 

переупаковке, соблюдайте следующие требования:  

1) Возвращаемое оборудование должно иметь маркировку, 

содержащую имя, адрес, номер телефона владельца, 

модель и серийный номер оборудования, описание 

неисправности.  

2) Желательно наличие оригинальной упаковки. При 

отсутствии оригинальной упаковочной коробки, 

аккуратно упакуйте прибор для предотвращения 

повреждений или утери в процессе транспортировки. 
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4.  Правила ограничения содержания вредных веществ для 

материковой части Китая 

В соответствии с  документом 《Меры контроля загрязнения, вызываемого 

электронной информационной продукцией》 

（или «Правила ограничения содержания вредных веществ для 

материковой части Китая»), в приведенной ниже таблице представлены 

названия токсических и опасных веществ, которые могут содержаться в 

устройстве, и информация об их наличии. 

Данный список применяется для следующей продукции 

 

Токсичные и вредные вещества и элементы в ЖК-мониторах 

 

 

Наименование компонета 

Токсичные и вредные вещества и элементы 

Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE 

Корпус 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ЖК-экран/Трубки/Лампы 
× × ○ ○ ○ ○ 

Плазменная дисплейная 

панель 

× ○ ○ ○ ○ ○ 

Компоненты микросхемы* 
× ○ ○ ○ ○ ○ 

Блок питания 
× ○ ○ ○ ○ ○ 

Питающий /соединительный 

кабель 

× ○ ○ ○ ○ ○ 

Пульт дистанционного 

управления 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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*：Компоненты микросхемы, включая печатную панель и ее следующие 

составляющие: резисторы, конденсаторы, интегральные микросхемы, 

соединители и т.д. 

○：Указывает на то, что содержание токсичных или опасных веществ во 

всех однородных материалах данной электронной информационной 

продукции ниже допустимого предела  

×：указывает на то, что содержание этих токсичных или опасных веществ 

хотя бы в одном из однородных материалов, использованных для 

данной электронной информационной продукции выше предельной 

нормы, установленной стандартом; Но пункты обозначенные "x" 

соответствуют Правилам ограничения содержания вредных веществ 

для Европейского Союза (исключения) 

 

 


