
Краткая инструкция пользователя тромбоэластометра ROTEM 

Delta 

 Начало работы: 

1) Включите прибор (синяя кнопка на правой стенке прибора) 

2) Выберите режим Admin и введите пароль (по умолчанию admin) 

3) Установите держатели чашек на подогреваемую зону 

4) Достаньте реагенты из холодильника и выдержите их 10-15 мин перед 

использованием 

5) Дождитесь, когда все каналы будут проверены и станет доступна кнопка старт 

 Постановка тестов: 

1) Возьмите измерительную чашечку с штырьком и плотно наденьте штырек на ось 

канала. Не прикасайтесь к внутренним поверхностям чашечки и штырька 

(подсказки на экране). 

2) Поместите чашечку в держатель и плотно прожмите ее в держателе синим 

приспособлением MC rod (подсказки на экране). 

3) Выберите канал. 

4) Введите данные о пациенте (№ И/Б, фамилию). Нажмите «копировать для всех 

каналов» при необходимости. 

5) Выберите тест для канала(EXTEM,INTEM,…). 

6) Аккуратно перемешайте реагенты. 

7) Аккуратно перемешайте пробу. 

8) Нажмите старт. 

9) Следуйте инструкциям на экране по забору реагентов 

10) Установите держатель чашки в позицию для измерения 

11) Закройте реагенты 

12) Распечатайте первые результаты при получении A5 на всех каналах (печать, 4 

TEM) 

 



 

13) Остановите измерение, когда результаты станут доступными 

Распечатайте результаты 

14) Нажмите сохранить и освободить канал 

15) Удалите держатель чашек из позиции для измерения 

16) Утилизируйте измерительную ячейку (чашечку и штырек) 

 
 Уберите реагенты в холодильник в конце рабочего дня! 

 Протрите и продезинфицируйте рабочие поверхности прибора, держатели 

 чашек и позиции для измерени! 
 

 Реагенты 

Реагенты хранятся в холодильнике при температуре 2-8° С 

Перед использованием реагенты необходимо тщательно перемешать. В течение 

рабочего дня реагенты могут храниться при комнатной температуре, но с плотно 

закрытыми крышками (реагенты чувствительны к испарению). 

Реагент Описание Стабильность после 
вскрытия при 2-8° С 

star-tem® 20 Готов к использованию, 10 флаконов на 
20 тестов. Реагент для рекальцификации 

8 дней 

star-tem® 10 Готов к использованию, 10 флаконов на 

10 тестов. Реагент для рекальцификации 

8 дней 

in-tem® Готов к использованию, 10 флаконов на 
10 тестов. Активатор внутреннего пути 

8 дней 

ex-tem® Готов к использованию, 10 флаконов на 
10 тестов. Активатор внешнего пути 

8 дней 

ap-tem® Готов к использованию, 10 флаконов на 
5 тестов. Ингибитор фибринолиза 

14 дней 

fib-tem® Готов к использованию, 10 флаконов на 
5 тестов. Ингибитор тромбоцитов 

14 дней 

hep-tem® Лиофилизированный реагент, 10 

флаконов на 7 тестов. Ингибитор 

гепарина. Растворяется 200 мкл 
раствора DIL из комплекта 

30 дней 

 Контрольные материалы 

ROTROL N Контроль уровень 1, 5 флаконов на 4 

теста. Разводится растворителем 

ROTROL N Diluent из комплекта 

Стабилен 8 часов 

(2-8° С) 

ROTROL P Контроль уровень 2, 5 флаконов на 4 

теста. Разводится растворителем 
ROTROL P Diluent из комплекта 

Стабилен 4 часа 

(2-8° С) 

 


